
 

Esclarecimentos 

 

Esclarecimentos prestados em relação ao pregão 116/2025, cujo objeto é a 

formação de Ata de Registro de Preço, para aquisição de EQUIPAMENTOS PARA USO 
HOSPITALAR, para a Diretoria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência da Secretaria da 
Saúde do Município de São Vicente, conforme especificações contidas no presente Termo de 
Referência, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
 
Dúvida: A empresa gostaria de solicitar esclarecimento referente ao item 08-CAMA 

BERÇO FOWLER INFANTIL ELÉTRICA COM COLCHÃO – USO HOSPITALAR. 

No edital consta: "Leito com articulações para movimentos Fowler, Semi-Fowler, 

Sentado e Trendelemburg/Reverso" e "Altura ajustável do leito: 45 a 70 cm ", neste 

caso, o berço deve possuir os movimentos de elevação de altura e trendelemburg 

e reverso, além dos já solicitados, ou não há necessidade do berço possuir 

elevação de altura? Outra questão seria em relação as dimensões: no edital 

consta: "Dimensões Aproximadas do Equipamento (sem colchão):  Comprimento 

total: 150 a 170 cm  Largura total: 65 a 80 cm  Altura ajustável do leito: 45 a 70 

cm ", neste caso como o edital informa dimensões aproximadas, serão aceitos as 

seguintes medidas Internas: 1,50 x 0,70 m (C x L). Externas: 1,73 x 0,88 m (C x L). 

Altura: 0,55 à 0,70 m.?? A empresa gostaria de solicitar esclarecimento referente 

ao item 09-CAMA BERÇO FOWLER INFANTIL MECÂNICA COM COLCHÃO – 

USO HOSPITALAR. No edital consta: "Leito com articulações para movimentos 

Fowler, Semi-Fowler, Sentado e Trendelemburg/Reverso" e "Altura ajustável do 

leito: 45 a 70 cm ", neste caso, o berço deve possuir os movimentos de elevação 

de altura e trendelemburg e reverso, além dos já solicitados, porém não é possível 

berço com 3 manivelas realizar ambos os movimentos (trendelemburg e elevação 

de altura), neste caso podemos ofertar altura fixa e movimento de trendelembur 

por 3 manivelas? Outra questão seria em relação as dimensões: no edital consta: 

"Dimensões Aproximadas do Equipamento (sem colchão):  Comprimento total: 

150 a 170 cm  Largura total: 65 a 80 cm  Altura ajustável do leito: 45 a 70 cm ", 

neste caso como o edital informa dimensões aproximadas, serão aceitos as 

seguintes medidas Internas: 1,50 x 0,70 m (C x L). Externas: 1,80 x 0,88 m (C x L). 

Altura: 0,55 à 0,70 m.?? 

Resposta do departamento técnico: Item 08 – Cama Berço Fowler Infantil Elétrica com 

Colchão – Uso Hospitalar 

O edital estabelece que o equipamento deve permitir os movimentos Fowler, Semi-

Fowler, Sentado, Trendelemburg e Reverso. A elevação de altura do leito (45 a 70 cm) 

é desejável e deverá ser ofertada juntamente com os movimentos mencionados. 

Quanto às dimensões, considerando que o edital utiliza a expressão 

“aproximadas”, serão aceitas as medidas apresentadas pela empresa, a saber: 

 Dimensões internas: 1,50 x 0,70 m (C x L) 



 

 Dimensões externas: 1,73 x 0,88 m (C x L) 
 Altura: 0,55 a 0,70 m 

Item 09 – Cama Berço Fowler Infantil Mecânica com Colchão – Uso Hospitalar 
O edital também prevê os movimentos Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Trendelemburg 
e Reverso, bem como altura ajustável do leito. Contudo, considerando a limitação 
técnica dos modelos com três manivelas, será aceita a oferta de cama berço com 
altura fixa e movimento de Trendelemburg/Reverso, desde que atendidos os demais 
requisitos. 
No tocante às dimensões, da mesma forma, por se tratar de medidas 
aproximadas, serão aceitas as seguintes especificações: 

 Dimensões internas: 1,50 x 0,70 m (C x L) 
 Dimensões externas: 1,80 x 0,88 m (C x L) 
 Altura: 0,55 a 0,70 m 

Assim, as propostas apresentadas estão em conformidade com as exigências do 
edital, sendo aceitas para fins de participação no certame. 

 

 

 

 

 


